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Zadání:  Zkontrolujte přesnost předložených voltmetrů.  

 

Pomůcky: 

Měřené voltmetry, voltmetr  minimálně o 2 třídy přesnější, zdroj nejlépe s stejnosměrným 

napětím.  

Voltmetr magnetoelektrický 

 Cívka se nachází v magnetickém poli vytvořeném podkovovitým magnetem. Začne-li cívkou 

procházet elektrický proud vytvoří se druhé elektromagnetické pole, která na sebe působí a 

vzniká síla, která otáčí cívkou. Poté se začne napínat pružinka, kterou je cívka upevněna. Cívka se 

zastaví, až se vyrovná síla pružiny a magnetického pole. K cívce je připevněna ukazovací ručka. 

Jedná se o velmi přesné přístroje. 

 
  

RELATIVNÍ ABSOLUTNÍ CHYBA:  
Chyby se dělí na relativní a absolutní.;  
X – skutečná hodnota  
Xn – naměřená hodnota  
ΔM - absolutní chyba  
δM – relativní chyba 

Vzorce pro výpočet: 

∆ M = Xn  -  X   - absolutní chyba 

δM= ΔM/ Xn   * 100   [%] – relativní chyba ( přesnost přístroje) 

 

 



 

Postup měření: 
-zapojíme kontrolní  voltmetr do zdroje a naměříme nejpřesnější hodnotu, 
poté zapojujeme měřené voltmetry a porovnáváme s nejpřesnější 
hodnotou. Z naměřených údajů vypočítáme  absolutní a relativní chyby. 
 
 
 
 
 
PŘESNOST MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ:  
Předmětem této zkoušky je zjištění, zda kontrolovaná přesnost souhlasí třídě přesnosti 
měřeného přístroje. Četnost kontroly je stanovena příslušnou normou. Dle ČSN rozeznáváme 
tyto třídy přesnosti: 0,05 0,1 0,2 0,5 1 1,5 2,5 5  
Ke kontrolním měření je nutné používat přístroj alespoň o 2 třídy přesnější ( použit voltmetr 

s třídou přesnosti 0,2 ). Přesnost přístrojů se udává jako relativní chyba. 

 

TABULKA NAMĚŘENÝCH A VYPOČÍTANÝCH HODNOT: 

 1. 2. 3. 4. 5. 

X   [v] 11,98 11,98 11,98 11,98 11,98 

Xn [V]  12,5 12,98 12,8 11,9 

ΔM [V]  -0,54 -1 -0,8 0,08 

δM  [ % ]  4 8 6 0,7 

Hodnocení  OK NE NE OK 

 

Použité přístroje  a vyhodnocení: 
VOLTMETRY:  
1. EV. Č .1290090 - kontrolní přístroj 

2. EV. Č .9306040 - vyhovuje 

3. EV. Č . 25001  - nevyhovuje 

 
4. EV. Č . 2502742-49 - nevyhovuje 
 

5. EV. Č . 0397  - vyhovuje 
 
 

Závěr: 
 
         Prakticky jsem provedli kontrolu měřících přístrojů. Přístroje, které nevyhovují lze 
použít jako použít školní pomůcky.  
 


